岛津胃肠机球管更换相关要求：

项目概述

	设备名称
	数量（套）

	岛津 UNI-Vision型多功能动态平板胃肠透视摄影设备配套球管更换服务
	1


相关要求
1、兼容性要求：此球管必须无损于本院上述设备里的全部现有功能；

2、安全性要求：安装此球管时，不可对配套主机做任何硬件、软件或配置调试上的变更与修改；

3、配件品质：中标供应商所提供的的球管必须是原厂全新零配件；
4、供应商提供与设备注册证上查验登记的球管形式、型号、规格等全部一致；

5、供应商应提供产品的出厂合格证书文件；

6、供应商应确保球管配套主机的图像质量与辐射暴露剂量的符合设备原始设计规范参数；

7、售后保修：自安装调试完成之日起，质保期不低于12个月，且质保期内球管故障，供应商负责免费更换。
